
Załącznik nr 1a 

 

Opis przedmiotu zamówienia – ALE.2418.439.2022 – Zakup i dostawa 

schodołazu gąsienicowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu 

 

Schodołaz gąsienicowy powinien posiadać : 

1. Stan techniczny fabrycznie nowy  

2. Moc silnika minimum 300W+40W (+/- 5W) (trakcja + podnoszenie) 

3. Dopuszczalne obciążenie do minimum 130 kg (+/- 1 kg) 

4. Świetlny wskaźnik punktu równowagi 

5. Pas bezpieczeństwa z klamrą  

6. Regulowany zagłówek 

7. Atesty z gwarancją minimum 24 miesiące 

 

 

 


